电子胆道镜（原装进口）参数要求

一、摄像系统

1、摄像系统主机可兼容光学摄像头、电子胆道镜、电子膀胱镜、电子胃肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜和各类光学视管、各类纤维镜。
2、摄像系统主机最高支持≥1080P全高清输出。
3、可实现多种色彩调节。
4、具有自动增益控制功能。
5、具有≥3种对比度调节。
6、具有降噪功能。
7、具有多种测光模式。
8、具有图像的形态和边缘增强功能。

9、具备早癌筛查功能。
10、LED光源内置于摄像主机中，节能环保。
二、电子胆道镜

1、操作手柄上具有4个及以上遥控按键。
2、视野角度≥120度。
3、景深距离:3-50mm。
4、先端部外径：≤4.9mm。
5、插入部外径: ≤5.2mm。
6、钳子管道内径≥2.0mm。
7、具备早癌筛查功能。
8、标配三通阀，吸引按钮。

9、可以进行低温等离子灭菌。
三、医用台车和高清医用液晶监视器

1、国产台车

2、≥24寸高清医用液晶监视器。

